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ABSTRAK 

 

Pemberian faktor eksposi dalam pemeriksaan radiologi merupakan kunci untuk 

menghasilkan radiograf yang berkualitas yang dapat memberikan informasi anatomi 

yang jelas dan akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

informasi anatomi dari radiograf pemeriksaan cranium sebagai indikasi kualitas 

radiograf pada pemilihan beberapa faktor eksposi. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit 

Hermina Arcamanik pada bulan April 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah 

cross-sectional dengan pendekatan survei.  Phantom cranium digunakan sebagai objek 

penelitian, dan faktor eksposi diatur pada variasi nilai tegangan tabung dari 60-80kV 

dengan nilai arus tabung diatur tetap pada 20mAs. Hasil radiograf dievaluasi untuk 

melihat detail anatominya dan dianalisis melalui uji Friedman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa informasi anatomi untuk setiap nilai tegangan tabung adalah 4.18 

untuk 60kV, 3.91 untuk 65kV, 3.50 untuk 70kV, 2.27 untuk 75kV, dan 1.14 untuk 80kV. 

Nilai 60kV/20mAs memiliki nilai mean rank tertinggi menunjukkan bahwa faktor 

eksposi tersebut memberikan informasi detail anatomi yang paling optimal. 

Kata Kunci : informasi anatomi, radiograf cranium, variasi kV. 

 

THE EVALUATION OF CRANIUM RADIOGRAF USING 

ANTERO POSTERIOR PROJECTION WITH DIFFERENT kV 

AT RADIOLOGICAL DEPARTMENT OF HERMINA 

HOSPITAL IN ARCAMANIK 

 
ABSTRACT 

 

The usage of exposure factors in radiological examination becomes the key to produce 

qualified radiographs in providing accurate anatomical information. This study aimed 

to determine the anatomical information differences of radiographs resulted from 

cranium examination as an indication of radiograph quality in the selection of several 

exposure factors. The study was conducted at Hermina Arcamanik Hospital in April 

2024 using cross-sectional method. A phantom cranium was used as the object, and the 

exposure factor was set at a variation of the tube voltage from 60 kV to 80kV with the 

tube current value fixed at 20mAs. The radiographs were evaluated for anatomical 

details and analyzed by the Friedman test. The results showed that the anatomical 

information for each tube voltage value was 4.18 for 60kV, 3.91 for 65kV, 3.50 for 70kV, 

https://doi.org/10.38215/jtkes.v7i2.142
mailto:nurrohmanfarhan@gmail.com


Jurnal Teras Kesehatan                                     |ISSN (p): 2622-2396 | ISSN (e): 2622-3805   

             | Vol. 7 | No. 2 |  [Juli] [2024] 
    DOI: https://doi.org/10.38215/jtkes.v7i2.142 
 

 Jurnal Teras Kesehatan -20 
 

2.27 for 75kV, and 1.14 for 80kV. The value of 60kV/20mAs has the highest mean rank 

value indicating that this exposure factor provides the most optimal anatomical detail. 

 

Keywords : anatomical information, cranium radiograph, kV variation.  

 

PENDAHULUAN 

 

Menurut BAPETEN No. 4 Tahun (2020), radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mencakup 

semua modalitas yang menggunakan radiasi untuk diagnosis dan prosedur terapi dengan 

menggunakan panduan radiologi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan sinar-X serta bahan 

radioaktif. Sinar-X dianggap sebagai sumber daya listrik yang tinggi karena merupakan sinar utama 

untuk menghasilkan gambar radiograf (Indrati, et al., 2017). Hasil citra radiografi dapat membantu 

menjelaskan bagian-bagian tubuh manusia. Radiograf hasil pemeriksaan radiologi sangat penting 
untuk memastikan adanya kelainan pada tubuh manusia (Frank, Eugene, Long, Rollins, & Smith, 

2016). Untuk menghasilkan citra radiograf yang baik yang dapat memberikan informasi terbaik  

dibutuhkan faktor eksposi yang harus sesuai dengan objek. 

.  

 

Gambar 1. Skema Tabung Sinar-X (Spaeth, 2019). 

 

Tegangan tabung (kV), arus tabung (mA), dan waktu ekspos adalah beberapa faktor eksposi yang 

memengaruhi dan menentukan kualitas dan kuantitas penyinaran radiasi sinar-X yang dibutuhkan 

untuk membuat gambar radiograf. Pengaturan faktor eksposi yang tepat dapat menghasilkan kontras 

radiograf yang optimal, artinya hasil citra dapat menunjukkan pengaruh derajat kehitaman yang jelas 

antar organ yang berbeda kerapatan. Kualitas radiasi atau daya tembus sinar-X yang dihasilkan 

ditentukan oleh tegangan tabung. Semakin tinggi kV yang digunakan, semakin banyak daya tembus 

sinar, dan sebaliknya. Ketika kV meningkat, densitas foto meningkat, sedangkan kontras rendah dan 

sinar hambur meningkat. Hasil radiografi yang hitam atau gelap dapat disebabkan oleh faktor eksposi 

yang berlebihan. Sedangkan memberikan faktor eksposur yang tidak cukup akan menyebabkan hasil 

putih (terang) (Sari & Fransiska, 2018). Tegangan tabung yang biasa digunakan untuk 

radiodiagnostik berkisar antara 50-80 kV untuk setiap kenaikan atau penurunan 10 kV, mAs 

(miliampere second) dapat naik atau turun sebanyak 50% (Rasad, 2018). Arus tabung menentukan 

jumlah elektron yang akan melewati target. Dengan demikian, sinar-X yang memiliki intensitas dan 

energi yang cukup untuk melewati organ tertentu dihasilkan. Kuantitas sinar-X yang dihasilkan 

ditentukan oleh waktu, yang menentukan lamanya penyinaran (Fahmi, Firdausi, & Budi, 2008).  

Salah satu teknik pemeriksaan radiologi yaitu teknik radiografi cranium. Menurut Lampignano & 

Kendrick (2018), teknik radiografi cranium adalah teknik pengcitra cranium dengan menggunakan 

sinar-X untuk memperoleh radiograf guna membantu menegakkan diagnosis. Pada pemeriksaan 

cranium dibutuhkan ketajaman dan detail yang tinggi agar informasi yang didapat pada radiograf 

terlihat jelas. Pemeriksaan radiograf cranium memiliki satu atau lebih proyeksi. Proyeksi yang 

digunakan salah satunya adalah proyeksi Antero  Posterior (AP). 
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Menurut Frank, Eugene, Long, Rollins, & Smith (2016), faktor eksposi yang digunakan untuk 

pemeriksaan radiografi cranium menggunakan tegangan tabung sebesar 73 kV. Nilai ini merupakan 

nilai standar yang biasa digunakan untuk melakukan pemeriksaan cranium. Adapun berdasarkan 

hasil survei di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Hermina Arcamanik, standar operasional penggunaan 

faktor eksposi pada pemeriksaan cranium adalah dengan menggunakan tegangan tabung sebesar 66 

kV dengan 20 mAs. Namun kenyataan yang sering terjadi di lapangan, pemeriksaan cranium tidak 

menggunakan faktor eksposi yang sudah distandarkan oleh keduanya, melainkan bervariasi dalam 

rentang 60-76 kV tergantung pada ketebalan objek.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai tegangan tabung yang tepat untuk mendapatkan 

informasi anatomi yang jelas sebagai indikasi kualitas radiograf pada pemeriksaan radiologi cranium 

berdasarkan variasi nilai kV yang digunakan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Data diperoleh melalui metode survei 

dengan menggunakan kuisioner untuk menanyakan keyakinan, pendapat, karakteristik, dan perilaku 

responden sebelumnya atau saat ini (Sugiyono, 2018). Pengambilan data dikumpulkan pada bulan 

April 2024 di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Hermina Arcamanik. Pengumpulan data dimulai 

dengan pengambilan gambar radiograf phantom cranium menggunakan Computed Radiography 

(CR) pada rentang nilai kV antara 60-80 kV. Setiap pengambilan gambar radiograf dilakukan dengan 

menaikkan tegangan tabung menjadi 5 kV dengan arus yang tetap pada 20 mAs.  

Citra radiograf yang dihasilkan untuk setiap variasi nilai kV selanjutnya dibaca dan dievaluasi oleh 

responden. Responden yang dimaksud adalah tiga orang dokter spesialis radiologi, yang akan 

memberikan nilai detail setiap anatomi yang ditunjukkan oleh radiograf.  Anatomi yang dinilai terdiri 

dari Tubula Externa, Tubula Interna, Diploe, Rima Orbita, Petrous Ridge, Maxilla, Mandibula, 

Suptum Nasi, Inferior Nasal Concha, Sinus Ethmoid, dan Sinus Maxilla. Adapun instrumen evaluasi 

yang digunakan berupa lembar penilaian dengan skala likert dengan nilai 1-5. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2016). Hasil penilaian responden diolah dan dianalisis menggunakan program SPSS 

menggunakan uji Friedman. Setelah itu, dibuat kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Hermina Arcamanik, penelitian tentang evaluasi hasil radiograf 

cranium proyeksi AP dilakukan dengan variasi nilai kV. Dalam penelitian ini, phantom cranium 

digunakan sebagai objek untuk melakukan pengambilan gambar (rontgen) sebanyak lima kali dengan 

variasi nilai eksposi yang berbeda dengan FFD 100 cm. Variasi tegangan tabung adalah 60 kV, 65 

kV, 70 kV, 75 kV, dan 80 kV, dengan arus tabung yang tetap sebesar 20 mAs. Dari lima variasi 

tegangan kV tersebut diperoleh hasil gambar radiograf seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

Menggunakan Computed Radiography, proses digitalisasi citra menggunakan plat imaging (IP). 

Dalam hal ini, plat imaging (IP) disinar dalam kaset dan kemudian dimasukkan ke dalam alat 

pembaca CR. Elektron yang tertangkap pada plat CR distimulasi menjadi cahaya biru yang dikirim 

ke PMT (photomultiplier tube) yang selanjutnya dirubah kedalam bentuk signal analog. Selanjutnya 

signal analog dirubah menjadi digital oleh ADC (Analog Digital Converter) dan dikirim ke komputer 

untuk ditampilkan dalam monitor (Utami, Asih Puji, dkk, 2018). Citra yang dihasilkan oleh CR 

termasuk dalam tipe citra digital. Tipe citra digital adalah citra yang dihasilkan melalui pengolahan 

citra menggunakan komputer dengan mereprentasi citra secara numerik. Gambar ditampilkan dalam 

bentuk matrik yang terdiri dari baris dan kolom. Elemen gambar, juga dikenal sebagai pixel, 
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menunjukkan nilai tingkat keabuan, atau tingkat gelap, elemen gambar. Perangkat CR dapat 

menghasilkan citra yang dapat mencegah diagnosis. Oleh karena itu semua perangkat CR harus 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. (Arnefia & Suryono, 2014). 

Hasil radiograf yang dihasilkan kemudian dibaca dan dievaluasi oleh tiga orang dokter spesialis 

radiologi untuk dinilai detail anatomi yang ditampilkannya. Adapun bagian anatomi cranium yang 

dievaluasi adalah Tubula externa, tubula interna, diploe, rima obrita, petrous ridge, maxilla, 

mandibula, suptum nasal, inferior nasal concha, dan 2 sinus paranasal yaitu sinus ethmoid, sinus 

maxilla. Dalam rongga hidung berisi udara (sinus paranasal) terdapat sinus frontalis, sinus 

edmoidalis, sinus sphinoidalis dan sinus maksilaris (Grays, 2015). 

Penilaian setiap anatomi menggunakan instrumen penilaian berupa kuisioner skala Likert yang 

memiliki rentang nilai 1 hingga 5 untuk setiap variasi nilai kV. Data rekapan hasil kuisioner penilaian 

radiograf dari seluruh dokter spesialis radiologi ditunjukkan dalam Tabel 1, dan selanjutnya diolah 

secara manual dengan menggunakan persamaan (1) dan dinyatakan dalam presentase nilai detail 

anatomi sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖 =
𝑛

15
× 100% 

Dengan n adalah total nilai dari seluruh responden, dan 15 merupakan nilai maksimal yang diperoleh 

dari hasil kali antara nilai tertinggi dengan jumlah responden. 

Tabel 1 menunjukkan terdapat perbedaan penilaian antara ketiga responden terhadap detail anatomi  

yang ditunjukkan oleh radiograf yang dihasilkan berdasarkan variasi nilai tegangan tabung. Rekap 

penilaian responden 1 menghasilkan nilai rata-rata penilaian untuk setiap kV relatif sama yang 

menunjukkan bahwa anatomi sangat tegas dan jelas dalam menunjukan strukturnya sehingga mudah 

dianalisis. Rekap penilaian responden 2 menunjukkan bahwa untuk nilai tegangan tabung 60 kV, 65 

kV, dan 70 kV menunjukkan bahwa anatomi yang dihasilkan radiograf sangat tegas dan jelas dalam 

menunjukan strukturnya sehingga mudah dianalisis, pada tegangan 75 kV radiograf menunjukkan 

anatomi yang cukup jelas tetapi sulit dianalisis, sedangkan pada kV 80 anatomi yang ditunjukkan 

jelas dan dapat menunjukan strukturnya dan dapat dianalisis. Adapun rekap penilaian responden 3 

menunjukkan bahwa nilai tegangan tabung 60 kV, 65 kV, 70 kV, dan 75 kV menunjukkan bahwa 

anatomi yang dihasilkan radiograf sangat tegas dan jelas dalam menunjukkan strukturnya sehingga 

mudah dianalisis, namun pada tegangan 80 kV radiograf menunjukkan anatomi yang cukup jelas 

tetapi sulit dianalisis.  

Dari Tabel 1 dan Tabel 2 diketahui bahwa pada nilai tegangan tabung 60 kV, penilaian terhadap 

anatomi yang ditampilkan oleh radiograf cranium memiliki nilai dan persentase yang relatif lebih 

tinggi dibandingkan pada nilai tegangan tabung lainnya. Demikian pula dari Gambar 2, pengaturan 

tegangan tabung yang mampu menampakkan kontras citra yang paling tajam ditunjukkan oleh citra 

dengan pengaturan tegangan tabung sebesar 60 kV (a). Kedua hal ini berarti pada pengaturan nilai 

tegangan tabung 60 kV, radiograf yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang tegas dan jelas 

pada setiap anatomi yang dianalisis.  

Uji Friedman dilakukan untuk melihat pengaruh variasi kV terhadap informasi anatomi radiograf 

cranium. Uji friedman merupakan metode nonparametrik yang digunakan untuk rancangan acak 

kelompok lengkap untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variasi nilai kV (tegangan tabung) 

terhadap informasi anatomi radiograf cranium. Pada pengujian ini peneliti menggabungkan secara 

keseluruhan dari hasil penilaian responden lalu menjumlahkan hasil ketiga responden yaitu 

menjumlahkan hasil penilaian citra pada nilai tegangan 60 kV, 65 kV, 70 kV, 75 kV, dan 80 kV.        

Hasil statistik Uji friedman dari penelitian ini dengan p-value < 0,05 dapat diketahui bahwa ada 

(1) 
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pengaruh variasi kV terhadap informasi anatomi radiograf cranium sebagaimana yang ditunjukkan 

oleh Tabel 3. 

 
Gambar 2. Citra Radiograf Cranium dengan variasi nilai tegangan tabung yang digunakan (a) 60 kV, (b) 65 

kV, (c) 70 kV, (d) 75 kV, dan (e) 80 kV 
 

Tabel 1. Hasil penilaian responden terhadap radiograf cranium 

Anatomi 

kV 60 kV 65 kV 70 kV 75 kV 80 

Responden Responden Responden Responden Responden 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Tubula Externa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

Tubula Interna 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

Diploe 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 

Rima Orbita 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 

Petrous Ridge 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 

Maxilla 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 

Mandibula 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Suptum Nasal 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 3 

Inferior Nasal Concha 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 

Sinus Ethmoid 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 3 3 4 2 3 

Sinus Maxilla 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
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Tabel 2. Persentase nilai detail anatomi  

No Anatomi 60 kV 65 kV 70 kV 75 kV 80 kV 

1 Tubula Externa 100% 100% 100% 86,66% 86,66% 

2 Tubula Interna 100% 100% 100% 86,66% 86,66% 

3 Diploe 100% 100% 100% 86,66% 86,66% 

4 Rima Orbita 100% 100% 93,33% 86,66% 73,33% 

5 Petrous Ridge 100% 100% 93,33% 86,66% 73,33% 

6 Maxilla 100% 100% 100% 100% 80% 

7 Mandibula 100% 100% 100% 100% 86,66% 

8 Suptum Nasi 100% 93,33% 93,33% 86,66% 66,66% 

9 Inferior Nasal Concha 100% 93,33% 93,33% 86,66% 80% 

10 Sinus Ethmoid 93,33% 86,66% 80% 66,66% 60% 

11 Sinus Maxilla 100% 100% 100% 100% 86,66% 

 

   Tabel 3. Hasil Statistik Uji Friedman 

Nilai kV N Min Max Mean Std.Dev 
Chi 

Square 
Df 

P-

Value 

Mean 

Rank 
Keterangan 

kV 60 11 14 15 14.91 .302  

 

36.871 

 

 

 

4 

 

 

0.001 

4.18 Ada pengaruh 

kV 65 11 14 15 14.73 .467 3.91 Ada pengaruh 

KV 70 11 13 15 14.45 .688 3.50 Ada pengaruh 

KV 75 11 10 15 13.27 1.421 2.27 Ada pengaruh 

KV 80 11 9 13 11.82 1.401 1.14 Ada pengaruh 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis terhadap data penilaian citra radiograf hasil pemeriksaan 

radiologi cranium dengan menggunakan beberapa variasi nilai tegangan tabung yang diberikan oleh 

tiga orang dokter spesialis radiologi. Penilaian dilakukan terhadap detail anatomi yang mampu 

ditunjukkan oleh citra radiograf hasil pengaturan faktor eksposi tegangan tabung dari 60-80 kV dan 

pengaturan nilai arus tabung yang tetap sebesar 20 mAs. Analisis statistik uji friedman menunjukkan 

bahwa dengan menggunkan nilai p-value < 0,05, mean rank tertinggi (4.18) diperoleh pada tegangan 

60 kV sedangkan mean rank terendah (1.14) diperoleh pada tegangan 80 kV. Adapun nilai mean rank 

lainnya  berturut-turut 3.91, 3.50, dan 2.27 diperoleh untuk nilai tegangan 65 kV, 70 kV, dan 75 kV. 

Nilai mean rank tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variasi kV yang digunakan 

terhadap informasi radiograf cranium. Mean rank yang dihasilkan setiap variasi nilai kV tersebut 

berbanding terbalik dengan nilai kV yang digunakan, oleh sebab itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa 

setiap kenaikan kV akan menghasilkan radiograf yang optimal jika tanpa disertai dengan kombinasi 

nilai mAs.   

Daya tembus sinar-X biasanya terkait dengan besaran kV, semakin tinggi kV yang digunakan, 

semakin besar kemampuan sinar-X untuk melewati material yang dilewatinya, dan sebaliknya. 

Jumlah kV biasanya menunjukkan kualitas radiasi. Ketika kV meningkat, densitas foto meningkat, 

sedangkan kontras rendah dan sinar hambur meningkat. Pada pemeriksaan radiodiagnostik yang 

menggunakan kV antara 50 dan 80 kV, setiap kenaikan atau penurunan 10 kV dapat menurunkan atau 

menaikkan mAs (milliampere second) sekitar 50%. (Rasad, 2018). Nilai mAs menunjukkan jumlah 

sinar-X yang dihasilkan, sehingga radiografer dengan nilai mAs tinggi akan menghasilkan sinar-X 

yang banyak, dan sebaliknya. (Rasad, 2018) . 
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Untuk mendapatkan hasil radiograf yang optimal, radiografer harus menyesuaikan faktor eksposi 

untuk setiap pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan perlindungan radiasi 

pasien agar mereka aman dari paparan radiasi. Pengaturan faktor eksposi dapat dioptimalkan untuk 

membantu dokter menentukan diagnosis penyakit melalui informasi anatomi yang dapat ditunjukkan 

oleh gambar radiograf yang dihasilkan.  

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan evaluasi hasil radiograf pemeriksaan cranium dengan menggunakan variasi faktor 

eksposi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variasi nilai kV yang 

digunakan terhadap hasil citra radiograf dalam menunjukkan informasi detail anatomi. Dari beberapa 

nilai variasi tegangan tabung yang digunakan dengan pengaturan nilai arus yang tetap, nilai tegangan 

tabung  60 kV (20 mAs) menunjukkan informasi detail anatomi cranium yang paling baik dengan 

nilai mean rank sebesar 4.18. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan terkait pemilihan nilai kV dapat disesuaikan dengan 

ketebalan objek dan direkomendasikan menggunakan rentang nilai antara 60-70 kV supaya informasi 

anatomi terlihat jelas dan tegas sehingga mudah dianalisis. 
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